
Strona 1 z 8 
 

Instrukcja obsługi  
Nasadka toaletowa z uchwytami  
bocznymi, wysokość 12cm 
Kod produktu KING-12FA-20 
 
 
1. Wykonanie 
Nasadka toaletowa wykonana jest z trwałego i wytrzymałego 
tworzywa sztucznego. Posiada nowoczesny system mocowań z 
zabezpieczeniem, uchylne boczne uchwyty oraz wycięcie  
w części przedniej, które ułatwia wykonywanie czynności 
fizjologicznych w pozycji siedzącej. Ergonomicznie 
zaprojektowana powierzchnia nasadki powoduje równomierny 
rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała użytkownika. Lekkie 
nachylenie siedziska pod kątem 
wymusza prawidłową postawę i 
zmniejsza zgięcie w stawach 
biodrowych i kolanowych. 
Powierzchnia nasadki jest łatwa 
w czyszczeniu, odporna na 
plamy i zapachy. Pasuje do 
większości muszli klozetowych. 
 
2. Zastosowanie 
Nasadka toaletowa podwyższająca sedes jest sprzętem 
pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie 
czynności fizjologicznych. Zalecana jest osobom z 
ograniczeniami i dysfunkcjami ruchowymi mających trudności z 
siadaniem i wstawaniem z sedesu oraz osobom po operacji 
stawu biodrowego.  
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3. Montaż  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2 Należy zamontować zaczep w części przedniej nasadki, 
następnie dodatkowe wkładki (1 cm lub 2 cm) w zależności od 
rozmiarów muszli klozetowej oraz osłonę zabezpieczającą.  
 
  

ZAWARTOŚĆ 
ZESTAWU 
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Uwaga! Za pomocą śruby motylkowej należy wyregulować 
zaczep nasadki do szerokości muszli klozetowej (Rys. B). Przed 
użyciem należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo 
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zamontowana do muszli klozetowej oraz czy zaczep jest 
odpowiednio dokręcony. 
 
4. Specyfikacja techniczna 

Wymiary siedziska wewnętrzne 20 x 25 cm 
Wymiary siedziska zewnętrzne 39 x 43 cm 

Wysokość 12 cm 
Waga nasadki 1,40 kg 

Maksymalne obciążenie 130 kg 
 

5. Uwagi i zalecenia 
Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z 
przeznaczeniem. 
 
6. Konserwacja  

 Nasadkę toaletową należy czyścić regularnie używając tylko 
wody i łagodnych detergentów mających atest PZH. 
Dokładnie osuszać.  

 Nie należy używać do czyszczenia: ostrych środków 
polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, 
wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi 
uszkodzeniem produktu, widocznymi ubytkami, a w 
konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych). 

 Należy co najmniej raz na trzy miesiące, wykonać przegląd 
wizualny wszystkich elementów wyrobu w tym:  
- uchwytów 
- śruby motylkowej 
- sztyftów blokujących 



Strona 6 z 8 
 

7. Dane dotyczące gwarancji 
Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są 
gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie 
gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. 
Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów 
gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub 
fakturę).  
 
8. Oznaczenia  

 
 

Numer 
referencyjny 

 

Producent 
 

Numer serii 
 

Data produkcji 
 

Numer seryjny 
 

Wyrób medyczny 

 

Uwaga 
 

Zapoznaj się z instrukcją 

 Producent dokonał oceny zgodności z wymogami 
zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. 

 
 
 
Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych 
dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com 
Dziękujemy za wybór Timago! 
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